
شرايط محيطي نصب و راه اندازي دستگاه

:معماري كامپيوتر در آزمايشگاه������شرايط استفاده از دستگاه 

آمپر25فاز تكهز بودن آزمايشگاه به كنتور برق مج- 1

مجهز بودن آزمايشگاه به ترانس ايزوله كننده برق آزمايشگاه از برق شهر- 2

آزمايشگاهمجهز بودن ازمايشگاه به پوشش پاركت كف - 3

مجهز بودن محل استفاده از دستگاه به چاه ارت- 4

درجه سانتيگراد30تا 20آزمايشگاه مجهز به سيستم كنترل دما بين - 5

درصد باشد70تا 20آزمايشگاه مجهز به سيستم كنترل رطوبت بين - 6


