
 شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری سیستم 

  از آنجایی که سیستمSurgical Warm Stage  بایستی در یک  حیوانیو سایر سیستم های مطالعات

مکان ساکت و ایسوله نصب شوند، برای استقرار این سیستم بایستی یک مکان مجسا با سرو صدا و 

 رفت و آمد کم در نظر گرفت.

 .دستگاه باید در محیط آزمایشگاهی سرپوشیده بکار گرفته شود 


