
 بسمھ تعالی

 :انکوباتورکاربردھای 

 جھت نگھداری مواد و نمونھ ھا در دمای مورد نیاز:کاربرد

 

 : مشخصات فنی

 ) بشرح زیر می باشد: Dry bathمشخصات دستگاه انکوباتور(
MFT-DB-07  MFT-DB-05  MFT-DB-01 واحد    

25x18x95  25x18x95  22x17x95 ابعاد دستگاه  سانتیمتر  
  جنس بدنھ و رنگ     استنلس استیل  استیل/رنگ کوره ای  استیل/رنگ کوره ای

  توان کرمایی  وات  35  80  90
  رنج دما  ˚C 55محیط تا   130محیط تا   160محیط تا 

±0.1  ±0.1  ±0.1  C˚  دقت دما  
220/50  220/50  220/50  V/Hz مشخصات الکتریکی

  وزن   کیلو گرم  2  2.3  2.5

  (بدون بلوک)
  توان مصرفی  وات  40  90  100

  نوع کنترل    دیجیتال  دیجیتال  دیجیتال

  
 
 

 

  : اھنمای کاربریر

  بعد از اتصال کابل صفحھ گرم شونده بھ کنترلر دما مراحل زیر را برای اولین بار انجام می دھیم

  ساخت شرکت مھاد بھ شرح ذیل است :     Warm Plateبدین وسیلھ دستور العمل کار با  دستگاه  روش کار

  :   Set Pointجھت تنظیم 



میزان دمای ↓ و یا ↑ نمایشگر سبز رنگ بصورت چشمک زن در می آید . در این حالت با کلیدھای ← با زدن کلید 
  دمای مورد نظر ثابت می شود .   Setرا تنظیم نمایید . با زدن کلید    Set pointمطلوب 

Auto Tune   

زمانیکھ بخواھیم برای اولین بار از سیستم استفاده کنیم . برای بدست آوردن بھترین حالت در شرایط کارکرد واقعی و 
دقیقھ  4الی  3را تنظیم نمایید . دستگاه را خاموش کنید و بعد از   Set pointاصلی ( محیطی) سیستم راروشن نموده و 

روشن خواھد شد . دستگاه را  ATثانیھ فشرده نگھ  دارید . در این حالت چراغ  4مدت را بھ ← دستگاه را روشن و کلید 
خاموش شود . بعد  ATدقیقھ بھ حال خود رھا کنید تا سیستم پارامترھای مورد نظر را محاسبھ نماید و چراغ  10بھ مدت 

  از آن دستگاه آماده کار می شود. 

  کالیبراسیون:

Calibration  )  ( مد کالیبره  

ثاینھ بھ حالت فشرده وارد پارامترھای دستگاه می شویم .  5بھ مدت   SETبرای کالیره کردن دستگاه با نگھ داشتن کلید  

عدد مربوط بھ این پارامتر   ←برسید . در این حالت با فشردن کلید   P5را متناوبا فشار دھید تا بھ پارامتر   SETکلید 

این پارامتر را   ,ھ میزان مطلوب کھ حاصل اختلاف دمای واقعی با دمای نشان داده  شده می باشد را مشاھده میکنید . ب

  را فشار دھید تا پارامتر ثبت شود .   Setاضافھ و یا کم نمایید . و کلید 

 

 

 عیب یابی

  
 

   
  روش رفع عیب   علت  عیب دستگاه 

  کابل برق دستگاه را وصل نمایید و فیوز را تعویض نمایید  برق ورودی  یا فیوزقطع می باشد   دستگاه روشن نمی شود
  دمای درخواستی را افزایش دھید  دمای درخواستی پایین می باشد  بلوک الومینیومی گرم نمی شود

  را در شرایط واقعی انجام دھید  auto tuneمد  عدم تنظیم پارامتر ھای کنترلی  دمای دستگاه تحت کنترل نمی باشد
  با شرکت تماس  حاصل نمایید  سنسور کنترل دما قطع شده است  را نمایش میدھد HHنمایشگر حالت 

  را نمایش میدھد  LLنمایشگر حالت 
سنسور کنترل دما اتصال کوتاه 

  با شرکت تماس  حاصل نمایید  شده است
 

 

 شرایط گارانتی :

تعویض دستگاه بدون قید و شرط بھ مدت دو سال  ضمانت ( گارانتی ) شامل 
 می باشد



سال بعد از تحویل دستگاه  10خدمات وارانتی (خدمات پس از فروش ) تا 
 در قبال پرداخت ھزینھ ھا می باشد.

 ولی ضمانت نامھ در شرایط ذیل قابل اجرا نیست:

)صدمات و ضایعات  ناشی از حمل و نقل  ، ضربھ،سقوط ،آتش سوزی یا 1
حرارت زیاد تماس یا نفوذ  آب و مواد شیمیایی ، رعد و برق  و حوادث 

طبیعی، استفاده غلط  و یا بی توجھی بھ دستورالعملھای ذکر شده در 
 دفترچھ راھنمای دستگاه

اصی بجز نمایندگان ) دستگاھھایی کھ دستکاری شده اند و یا توسط اشخ2
 شرکت تعمیر شده باشند

 ) ھر نوع دستکاری و یا آسیب در ھولوگرام ھای نصب شده بر روی دستگاه3

 ) ھر گونھ جا بجایی پس از نصب بدون ھماھنگی شرکت4

 )مواد مصرفی شامل گارانتی نمی باشد5

 سال در قبال پرداخت ھزینھ ھا می باشد. 10) خدمات پس از فروش بمدت 6

ستفاده غلط از دستگاه یا مواردی خارج از سازگاری و استانداردھای )ا7
تععین شده برای دستگاه یا عمل نکردن بھ دستورالعملھای ذکر شده در 

 ای دستگاهدفترچھ راھنم

)صدمات و خرابی ھای ناشی از اتصال غلط یا ارتباط دستگاه با سایر 8
 ا معیوبدستگاه ھا ، تجھیزات و لوازم جانبی غیر سازگار ی

)صدمات ناشی از نصب یا بھ روز رسانی ھر Firmware 9توسط افراد غیر مجاز 
 نوع فایل ، نرم افزار برنامھ یا 

  

  

  

  آزمون ھای تحویل دھی :

 Auto tuneدر زمان تحویل تحت شرایط واقعی عملکرد از نظر رطوبت و دمای عملکرد دستگاه حالت 

  شدن دستگاه اجرا نمایید. برای بار اول روشن 

  شرایط محیط کارکرد دستگاه :

باشد چرا کھ سیستم از شرایط محیطی کارکرد دستگاه باید بگونھ ای باشد کھ دمای محیط از دمای مورد نیاز نمونھ ھا پایین تر 
  را دارا می باشد. لدمای محیط تا ماکزیمم دما قابلیت کنتر

  

  مراجع فروش:

  توفیق دارو –پارسیان 



  

  

  

 


