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الکتروریس غوطه وری  شرایط محیطی مورد نیاز برای نصب دستگاه

 :باشداندازی دستگاه الکتروریس نازل دار به شرح ذیل میشرایط محیطی نصب و راه

مترمربع و تهویه مناسب و  دارای یک میس به ابعاد  15اتاق آزمایشگاه به مساحت حداقل  -1

متر  مربع  1 ×1

آمپر جریان 6حدود ولت  220 برق تک فاز -2

 .ارت  مناسب چاهوجود  -3


