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نداردپیوست :          

شرایط محیطی لازم جهت نصب و راه اندازي و نگهداري

دستگاههاي الکترونیک و ست هاي آموزشی می بایستی در محیط هاي فاقد آلودگی هوا از 
جمله گرد و خاك نگهداري شوند . 

درجه محیط و رطوبت بالا باعث کاهش دقت اندازه گیري پارامترهاي 50ضمناً دماي بالاي 
الکترونیک میگردد . 

با توجه به شرایط فوق شرکت صبا پایا اطلس در مجموعه هاي آموزشی تولیدي فوق حساس 
یه خود از جمله میز آزمایشگاه الکترونیک یکدستگاه فن تهویه جهت کاهش دما و رطوبت تعب

می نماید . 
دستگاههایی مانند منابع تغذیه با خروجی آمپر بالا اصولاً داراي حرارت زیاد میباشند . لازم 

بذکر است وجود دماي محیطی بالا باعث اختلال در کارکرد دستگاه میگردد . 

جهت جلوگیري از نوسانات UPSتوصیه میگردد در محیط هاي آزمایشگاهی الکترونیک از 
شدید برق استفاده گردد .

ولت بوده و محیط آزمایشگاه نیاز به چاه ارت دارد.220کاربرديولتاژ برق 
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