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  نگهداري و تعمیر:

 دستگاه طوري تنظيم گردد كه به سنسورها ضربه وارد نگردد. .1
 ت دمايي شديد قرار نگيرد.دستگاه در معرض تغييرا .2
 و داراي گازهاي خورنده قرار ندهيد. با رطوبت بالارا در محل هاي  دستگاه .3

 
 
 

 باشد:اندازی به شرح ذیل میشرایط محیطی نصب و راه

 آمپر. 11كنتور تك فاز  -1
 نوسانات برق باعث تخريب زمانسنج و سنسورها ميگردد. -2
 درجه سانتيگراد1تا 55محدوده دمايي بين  -3
 %11 -% 55رطوبتي قابل تحمل براي دستگاه  محدوده -4

 

 

 

 

 

 


