
 

 

 :نگهداری راه اندازی و لازم برای نصب و محیطیشرایط 

 .دستمال کاغذي و یا پارچه نرم دستگاه را تمیز نمایید با استفاده از -1

 استفاده شود. متر 5/0متر و عرض  2معمولی با طول میز آزمایشگاهی از  -2

 .استفاده شود وات 500ولت با محافظ دستگاههاي الکترونیکی  220برق از  -3

 .دشور جهت تمیزکاري دستگاه استفاده ناز تمیز کننده هاي خورنده و یا پارچه هاي زب -4

در صورت بروز هرگونه مشکل در قسمت هاي مختلف دستگاه، حتما قبل از باز شدن  -5

 .را مطلع نمایید آرمان سامان سپهرقد صلاحیت، شرکت دستگاه توسط افراد فا

 .سانتیمتر خالی باشد 20فضاي اطراف دستگاه به اندازه حداقل  -6

 .جربه از دستگاه استفاده ننمایندبه هیچ وجه افراد کم ت -7

 .راهنماي استفاده از دستگاه در محلی با دسترسی آسان و سریع قرار داده شود -8

  .دستگاه را فشار دهید خاموش قبل از خارج نمودن دستگاه از جریان برق، دکمه -9

 .دستگاه را در محل خشک نگهداري نمایید -10

 .اطمینان حاصل شوداز ثابت بودن پایه هاي آن  ،در هنگام استفاده -11

 


