
 ط محيط كارشراي
 

 اين دستگاه قابليت استفاده در دماي محيط آزمايشگاهي را دارد . 

دداري دستگاه جداً خواطراف آب بر روي پانل و  ريختنه بايستي ازدر حين كار با دستگا

 شود .

 توصيه هاي نگهداري
 

 مرطوب خودداري شود .در مكانهاي از نصب دستگاه  -1
 

خودداري شود جداً دستگاه پانل و پشت بر روي از ريختن آب وهر نوع محلولي  -2

. 
 

اس مت زندهاس باچنانچه هرگونه اشكال فني در دستگاه مشاهده گرديد سريعاً  -3

 گرفته شود واز هرگونه تعمير دستگاه جداً خودداري شود .

 

خواهشمممند اسممت جهت جنرال سممرويا دسممتگاه بصممورت دوره اي توسممط  -4

مي در كيفيت و طول عمر دستگاه ميباشد با ما كارشناس فني شركت كه عامل مه

 تماس بگيريد  .  

 

 

 با تشكر                                                                                                              

 مهندسي پزشكي پويان

 
 


