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   شرايط كاليبراسيون 

 VisIMS  ر م افزا و نر   GC-IMSحد واسط  
 
 
 

 
 
 
 
 

  
قابل كاليبر  است و نيازي به كاليبراسيون  دماي ترموستات است كه سازنده آن را كاليبره كرده    نرد كه  تنها پارامتر 

  مجدد ندارد. 
  و ر  دا  كلر ر (يكي  ن داژلوها  بت و دو مادهدر مد مث   (ketone)دستگاه از مخلوط دو ماده كتوني    كارايي  براي تست 

  در مد منفي استفاده مي شود.    )دار  برمديگري 
  
 


