
 

 

  اندازي و نگهداري   شرايط محيطي لازم براي نصب و راه
  

 دستگاه جهت استفاده در داخل ساختمان طراحي شده است. 
  شود قرار دادهاز تابش مستقيم نور خورشيد دستگاه دور. 
 دستگاه بدور از جريان هاي مغناطيسي قرار داده شود. 
 ور از گرد و غبار قرار داده شودددستگاه ب. 
 محل قرارگيري دستگاه تراز باشد. 
 داه را داشته باشگمحل قرار گيري دستگاه تحمل وزن دست.  
  درجه سانتيگراد 25-20: دماي محيط آزمايشگاه  
 70: حداكثر رطوبت مجاز% 
 بهتر است برق دستگاه به استبيلايزر متصل گردد. 
 به حساس هاي دستگاه نيز و رطوبت داراي هاي دستگاه خصوصاً آزمايشگاه در برقي هاي دستگاه 

  .باشند داشته زمين به اتصال سيم بايد برق جزئي نوسانات
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