
 دستگاه تست تشعشعات نصب  محیطی شرایط 

  مدلGSHT  2000   

   دستگاه فوق بر اساس نیاز آزمایشگاه های تحقیقاتی طراحی

حیطی نصب شود که از نظر دمای شده است و باید در م

 باشد.  Ċ 40  +تا    Ċ 10  +ط در رنج   محی

 . بهتر است محیط نصب دستگاه دارای سیستم تهویه باشد 

  دستگاه و مصرفی دستگاه حتمأ باید آب مقطر آب ورودی

 باشد .

 دستگاه دارای یک فن تخلیه برای خنک کردن لامپ ها   

 می باشد  که بهتر است به خارج از محیط انتقال یابد .

 .  برق ورودی حتمأ باید د ارای ارت باشد 

  دستگاه باید به صورت طراز نصب شود  و از هر طرف

 داشته باشد .فاصله    cm 80با دیوار 

   کف سالن باید دارای کف شو باشد و خروجی آب دستگاه

 به  فاضلاب وصل شود .

   متر باشد    1فاصله سقف دستگاه تا سقف سالن حداقل باید

 تا برای سرویس لامپ ها مشکل نباشد 


