
 شرایط محیطی مناسب برای دستگاه

،گرد و غبار رطوبت بیش از اندازه ی وجود جلوگیری از.1   

.)نورهای محیط  وارد منبع نور مورد آزمایششدت اندازه گیری در محیط های کم نور برای جلوگیری از خطا در اندازه گیری  .2

 فیبر می شوند(

درجه 40الی  5.کارکرد در محدوده دمایی 3  

صدمه ای ببیند که باعث شکستگی آن شود.)تا نخوردن فیبر.فشار نیاوردن روی بدنه فیبر(.فیبر شیشه ای نباید 4  

ور ورودی مناسب است. یری شود. این کار برای ثبات شدت ن.فیبر باید کاملا در کانکتور بپیچد تا از جابه جایی سر فیبر جلوگ5  

 


