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  پرتابل رامان طيف سنج ينگهدار و اندازي براي نصب و راهشرايط محيطي لازم   
RamP-Arn-25 

  شرايط محيطي مناسب و امكانات تكميلي كنار دستگاه ضروري مي باشد.
  

  تهويه مناسب دماي مناسب و آزمايشگاه باالف) 

  ب) كامپيوتر با مشخصات مناسب و بروز

  مصون ماندن دستگاه از نوسانات برقبراي ت تغذيه دستگاه جه  UPS) استفاده از پ

  ) استفاده از امكانات نمونه برداري مناسب در كنار دستگاه چون : پيپت، ميكرو سمپلر و ميكرو پيپتت

  فضاي اطرف دستگاه و رعايت فاصله مناسب از ساير دستگاه هامناسب بودن ) ث

  استج) استفاده از كاور دستگاه موقعي كه خاموش 

  چ) استفاده از دستگاه و نگهداري در محيط عاري از گرد و غبار 

  ح) استفاده از عينك ايمني مناسب

 

 
  

 


