
 

 

 :  سالت اسپری دستگاه  كاليبراسيون

 صلاحیذ یهانظر شرکت ریز سالت اسپری دستگاه در مورد استفاده سنسور دما   حیو صح قیدق یاجهیبه نت یابیدست یبرا 

 نیواقع شده و با کمتر شیهستند، مورد تست و آزما ISI/IEC 17025 نامهیگواه یاداره استاندارد و دارا دییکه مورد تا ونیبراسیکال

 :به شرح ذیل می باشند تست هاعمده این  .گردند برهیکال تیمقدار عدم قطع

  دماکالیبراسیون  -1

  اندازه گیری و کنترل می شود. اده از دماسنج کالیبرهفبا استمه نمکی دستگاه   یدما سنسور

 


