
 

 شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

 نام دستگاه : اندازه گیری دمای کوری مواد مغناطیسی

 CT170 – CT110 – CT70 مدل های                

 

ر یل کاری دستگاه های آزمایشگاهی نظنگهداری همان شرایط معموشرایط محیطی برای نصب و راه اندازی و 

 موارد زیر است:

 : شرایط خاصی وجود نداردشرایط دمایی

شرایط رطوبت: شرایط خاصی برای دستگاه وجود ندارد. در صورتی که نمونه های مورد آزمایش رطوبت گیر 

 باشند بهتر است قبل از آزمایش رطوبت آنها گرفته شود.

 ولت( 222: تغذیه دستگاه توسط برق شهر )الکترونیکیشرایط 

 


