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 شرایط نصب

 سالم باشد.سیله ی مشابه یا وخریدار باید دارای میکروسکوپ الکترونی  -1

باید دارای پورت نصب مخصوص باشد. در غیر یا وسیله ی مشابه میکروسکوپ  -2

بر عهده ی شرکت کهربا  یجاد تغییرات روی وسیله ی خریدارصورت ااین 

 نیست.

 نظارت بر نصب بر عهده ی خریدار است. -3

تمام و نیم باید به مدت یک ماه هفته ای یک روز یا وسیله مشابه میکروسکوپ  -4

 .تیم نصب باشددر اختیار 

نیز تجهیزات سنجش خریدار باید دارای نمونه ی کالیبراسیون بزرگنمایی و  -5

 تشعشع کالیبره باشد.

 

 بسمه تعالي


