
  

 

 

 

 

 

 

 متالورژي و سراميک صنايع کارگاهي و آزمايشگاهي تجهيزات کنندهعرضه و سازنده            

 

 اندازیمحیطی لازم برای نصب و راهشرایط 
 

گیرد. با توجه  قرار ه مهیا گردد. دستگاه بایستی روی زمین با یک سطح صافاندازی دستگاآمپر بایستی برای راه 20فاز برق دو 

گیری کوره دارای گردد محل قرارکنند، پیشنهاد میکه گاهاً فرایندهای حرارتی انجام گرفته با کوره آلودگی ایجاد میبه این

 سیستم تهویه مناسب باشد.
 

 

 

 


