PAAT ARIA CO.
تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی 
شرایط محیطی دستگاه
1- پریز متصل شده به دستگاه دارای حداقل جریان 5آمپر و توان 1200 وات باشد.
[bookmark: _GoBack]2- در طبقه همکف دستگاه ( مشبک ) به دلیل تماس مستقیم با المنت هیچگونه مواد آزمایشگاهی قرار نگیرد.
3- طبقات با فویل پوشیده نگردد و یا در صورت امکان بصورت کامل پر نگردد تا جریان همرفت دما بصورت کامل صورت گیرد و تلورانس دمایی در طبقات به حداقل برسد.
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