
 

 

 

 

 شرایط نصب دستگاه

در آن نصب میگردد باید دارای  FD300PWسالن خونگیری که دستگاه مخلوط کن تمام اتوماتیک کیسه خونگیری مدل 

 شرایط زیر باشد :

 دستگاه های سرمایشی و گرمایشی( .درجه سانتی گراد)مجهز به  30الی  20دمای سالن :  -

برای دستگاه بر روی دیوار آنهم از نوع پریز ارت دار و متصل به سیم  ی سالم و بدون شکستگیوجود پریز برق جداگانه و مجزا -

 ارت مرکزی.

استابلایزر ولتاژ و ثابت و بدون نویز و نوسان ، متصل به پریز تغذیه دستگاه )ترجیها متصل به  ACولت   220وجود ولتاژ برق  -

 آنلاین یا آفلاین.(. UPSیا دستگاه 

وجود سطحی کاملا تراز و محکم و بدور از لقی ، شلی و نوسان جهت قرار دادن و نصب دستگاه خونگیر تمام اتوماتیک بر  -

 )عدم وجود این سطح ، مانع نصب و تحویل دستگاه خواهد بود.( .بطور دائم  روی آن

-  


