
یشرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهدار

Piezo)هاالکتریکپیزوخواصگیریاندازهدستگاه Analyzer)مدلLR72باشدمیذیلشرحبه:

.اتاق آزمایشگاه باید دارای تهویه مطبوع و عاری از هرگونه گرد و خاک باشد▪

.رطوبت آزمایشگاه نباید از حد مجاز بیشتر باشد▪

.دستگاه در محیط آزمایشگاهی و به دور از آلودگی های محیطی استفاده شود▪

.کالیبراسیون دستگاه قبل از اولین استفاده انجام شود▪

.محیط مورد استفاده دارای دمایی در رنج دمای اتاق و تهویه مناسب باشد▪

.فاصله کافی برای اتصالات پشت دستگاه و استفاده از وسایل جانبی رعایت شود▪

.دنگیرار جه قردر70ی بالای گرماب و فتاآپیوسته و تابش مستقیم ض معرمدل در باشد که ای به گونه ی بررمحیط کا▪

.انجام کف سازی مناسب محل آزمایشگاه و دستگاه جهت  ایجاد سطح تراز مناسب و حصول دقت لازم است▪


