
 MAGNET GUARDنصب  و راه  اندازی  شرایط محیطی لازم برای

 

( حداقل ارتفاع مورد نیاز برای نصب 8*105*150با توجه به ابعاد دستگاه ) (1

باید دارای  MRIسانتی متر می باشد و محیط اطراف درب  170دستگاه حدودا 

 سانتی متر سطح صاف باشد. 12حداقل عرض 

نوسان  ولتاژ ورودی نباید دارای بالای دستگاه تبا توجه به حساسی (2

  ولت(310تا205باشد.)

 درجه میتواند کار کند. 45تا  0دستگاه در شرایط دمایی  (3

 درجه میتواند کار کند.  60تا  0دستگاه در شرایط رطوبتی  (4

بهتر است جنس دیوار  MRIبه علت پیچ شدن گیت به دیواره ی اطراف درب  (5

 گچی باشد. 

سبرداری دارای سقف کاذب باشد در تمیزی و قابل دسترس نبودن اگر مرکز عک (6

 سیم کشی تاثیر به سزایی خواهد داشت. 

 


