
شرایط محیط براي نصب دستگاه تست سایش

محیط آزمایشگاهی آري از آلایندگی بخارات اسیدي ، گرد و خاك و رطوبت 

درجه سانتیگراد26تا 20دما کار آزمایشگاه بین 

برق ورودي نباید نوسان داشته باشد


