
 

 

 

 

 بسمه تعالی 

 

 شرایط محیطی

 ساز سیستم تعلیقشبیهدستگاه: 

الی فونداسیون طبق نقشه های ارس .باشدبه دلیل دامنه ارتعاشات بالا نیازمند بستر مناسب می تجهیز این -

 پیاده سازی شود.توسط خریدار از طرف شرکت باید 

 .از قرار دادن اجسام حساس در نزدیکی تجهیز جلوگیری شود  -

آمپر برای دستگاه  25تامین یک تابلو برق مادر با جریان  .است صنعتی سه فاز برق از دستگاه برق تغذیه -

 الزامی است.

به دور از جاهایی که احتمال ریختن آب و مایعات وجود دارد، های الکترونیکی مدارهای کنترلی و بخش -

 .قرار گرفته شوند

و تجهیزات جانبی در کنار دستگاه باشد. )ترجیحا از میزهای  یک میز کار برای کامپیوتر -

 مخصوص طراحی شرکت خریداری شود(


