
 (doctor blade)شرایط محیطی نصب دستگاه فیلم کش 

 

  متر مربع 25اتاق آزمایشگاه با مساحت حداقل  -1

  آمپر60کنتور برق تک فاز  -2

  متر مربع سطح طراز1کابینت آزمایشگاهی یا سکو به مساحت حداقل  -3

 چاه ارت -4

 آزمایشگاه یا اتاق مجهس به سیستم تهویه -5


