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 نصب و راه اندازیلازم برای محیطی شرایط 
 

 

 

سانتیمتر و عرض  80با ارتفاع  یبر روی کابینتزیر هود آزمایشگاهی و دستگاه می بایست  -

 .سانتیمتر قرار گیرد 60 حداقل

از زنجیر  و با استفادهقرار گرفته کوره دستگاه در فاصله نسدیک  کپسول گاز ازت یا اکسیژن -

 .مهار گردد

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


