
 

 5پیوست فنی 

 GB-LB-C250 گلاوباکس مدل  دستگاه دستگاهشرایط محیطی نصب و راه اندازی  موضوع : 

 (Lithium Coin Cell Battery Making Lab/ Glove Box) 

 

 ود.انجام ش پایه های تستر در سطح صلب و همواردستگاه بهتر است و کارکرد نصب در  -

 طبق راهنمای عملکردی دستگاه عمل کند.برای راه اندازی دستگاه کاربر باید  -

 . اتومات و منوال میتواند انجام شودالت های اندازی دستگاه در حراه  -

داد باید فشار اعمال گاز در پورتهای  Low Pressureهای وقتی نمایشگر دستگاه خطا -

 متناضر چک شود.

برای هر یک از کپسولهای گاز باید رگولاتور فشار مناسب نسب شده و فشار هر کدام  -

 .بار تنظیم شود 5روی 

 Checkدر صورتی که پمپ وکیوم روشن باشد ولی فشار کاهش نیابد نمایشگر خطای  -

Vac. Line شیلنگهای متناظر باید برای نشتی چک شود. و خواهد داد و مسیر شیر آلات 
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