
 شرکت نانوآزما
  

 SBS مورد نیاز براي نصب دستگاهشرایط 
  

  :باشدبه شرح ذیل می SBSاندازي دستگاه الکتروریسیشرایط نصب و راه
 .دستگاه معیین باشد و در صورت امکان از آن محل جابجا نشود مکان نصب -1

 آمپر 60کنتور برق تک فاز  -2

 .دور از حالا هاي شیمیایی و مواد آتش زا نصب گردد -3

 .دستگاه را کاملا روشن کندچاه ارت مناسب که چراغ ارت  -4

 .دماي محیط یا خنک تر باشد قرار گیري دربهتر است اتاق  -5

 .نصب کاملا افقی باشد -6

 .سیستم هاي الکترونیکی نزدیک دستگاه قرار نگیرد -7

 .آزمایشگاه مجهز به فن تخلیه هوا باشد -8

  

  

 

  2تهران، خ اسکندري، بن بست سجادي، پلاك 
 021 -66378528:  تلفکس

  09194754816 -09190429663: همراه
nanoazma@gmail.com 
www.nanoazma.ir 


