
شرایط محیطی برای نصب و راه اندازی

دارا بودن سیم زمین )ارت( -1

وجود شیر آب ورودی و خروجی فاضلاب )در صورت آبگرد بودن کاتدها( -2

نیاز به محیط عاری از غبار -3

درجه سانتیگراد باشد. 40تا  5دمای محیطی بین  -4

نیاز به محیط بدون رطوبت -5

سیم هرتز، تک فاز و سه 50/60ولت،  220-110برق:  -6

نیاز به ورودی برق پایدار)در صورت استفاده از پمپ توربومولوکولار( -7

بار 5تا  2نیاز به گاز با فشار خروجی  -8

اتصال کپسول های گاز مورد استفاده به دیوار -9


