
 
 

 :شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

این همزن برای شرایط محیطی معمولی آزمایشگاهی طراحی شده 

 درجه سانتیگراد و رطوبت معمولی( 52است. )دمای 

نیز  %04درجه سانتی گراد و تا رطوبت  04تا  2البته در رنج دمایی 

 قابل استفاده است.


