
 

 

 

 

 بسمه تعالی 

 

 شرایط محیطی

 میز لرزهدستگاه: 

 نصب شود.در فضایی سر پوشیده دستگاه  -

 اجرای فونداسیون دستگاه طبق نقشه های ارسالی بر عهده خریدار است. -

 آمپر برای دستگاه در نظر گرفته شود 16یک انشعاب برق سه فاز با فیوز  -

 بار استفاده، دستگاه کاملا تمیز شود.بعد از هر  -

 60درجه سانتی گراد برای تست توصیه می شود و دما بالاتر از  30-10و دما در محدوده  %50رطوبت زیر  -

 ی زندمبه دستگاه آسیب  %65درجه و رطوبت بالای 


