
 ذ

 شرایط محیطی لازم:
 
  .دستگاه روی عایق مناسبی قرار گیرد 
 

  .میدان مغناطیس اطراف دستگاه ایجاد نشود 
 

  ایمنی کپسول ها رعایت شود.) کپسول ها در
 داخل کابین قرار گیرد(

 

 .منبع تغذیه مستقیما به برق شهری متصل شود 
 

 .اتاق تمیز و میزان گرد وغبار حداقل باشد 
 

 .در داخل اتاق جریان هوا حداقل باشد 
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