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.اتاق آزمايشگاه بايد دارای تهويه مطبوع و عاری از هرگونه گرد و خاک باشد▪

.رطوبت آزمايشگاه نبايد از حد مجاز بیشتر باشد▪

.دستگاه در محیط آزمايشگاهی و به دور از آلودگی های محیطی استفاده شود▪

.محیط مورد استفاده دارای دمايی در رنج دمای اتاق و تهويه مناسب باشد▪

.فاصله کافی برای اتصالات پشت دستگاه و استفاده از وسايل جانبی رعايت شود▪

.دنگیرار قرب فتاآپیوسته و تابش مستقیم ض معرمدل در باشد که ای به گونه ی بررمحیط کا▪

ل انجام کف سازی مناسب محل آزمايشگاه و دستگاه جهت  ايجاد سطح تراز مناسب و حصو▪

.دقت لازم است


