
راه اندازی و نگهداریشرایط محیطی لازم برای نصب،   

 وصب، راه اودازی و وگهداری دستگاه در محیط آزمایشگاه صورت می گیرد.

 یوار و کف از کاشی یا سرامیک باشدحیط وصب، محیط تمیس یاشد و دتوصیه می شود م

 از پریسهای برق دارای سیم اتصال به زمیه استفاده گردد.

 آمپر باشد. 52برق محل وصب باید حداقل جریان لازم پریسهای 

 محل وصب باید دارای سیستم تهویه اجباری باشد.

در شرایط استاودارد آزمایشگاهی قرار داشته  دما، میسان رطوبت، تهویهآزمایشگاه از جهت شرایط محیطی 

 باشد.

 


