
 

 

 

 

 بسمه تعالی 

 

 شرایط محیطی

 میکرومتر 100از  کمترلایه با طول مشخصه  چندتراشه میکروفلوئیدیکی دستگاه: 

بایست میز آن به طور این دستگاه برای کار در اتاق تمیز طراحی و ساخته شده است. لذا می -

 کامل تراز بوده و از هرگونه لرزش نیز جلوگیری شود.

 دستگاه بایستی از سیالات معمول و در فشار های متعارف استفاده گردد.برای استفاده از این  -

 باشد.پی اس آی می 10حداکثر فشار مجاز  -

 باشد.درجه سانتیگراد می 50حداکثر دمای مجاز برای سیال  -

 استفاده از سیالات اسیدی و خورنده به هیچ عنوان توصیه نمی شود. -
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