
 شرایط راه اندازی : 

 ولت باشد .   220محل نصب بایستی دارای برق ثابت  - 1

 ی تحمل وزن دستگاه را دارا باشد .ی براسکوی محل نصب بایستی مقاومت کاف - 2

 باشد . یشتر تگاه ب عرض دسسانت از   15قل عرض سکو  حدا - 3

 باشد. شگاهی یستی در حد نرمال آزمایرطوبت محیط با - 4

 . بندی جهت روشن نمودن دستگاه استفاده نمایید  بستهبعد از نصب از راهنمای داخل کارتن  - 5


