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كيفيت در ساخت و تجهيز  
 تضمين بهره برداري صحيح

www.atgaco.com   info@atgaco.com 

88750412فكس :    88534434 – 6تلفن :   

  : شرايط ايمني و محيطي كار با دستگاه 

 35تا  5دماي محيط :   

 %95تا  %35رطوبت محيط :  
 اتاق كار بايستي مجهز به فن تهويه باشد. 

 سانتي متر مي باشد. 100در  80اوپراتور در حين انجام تست براي كار با دستگاه نياز به يك ميز  

 ميز مورد استفاده بايد مسطح باشد. 

 بايد تميز و فضا روشن باشد.محيط كار  

  . داراي سيستم حفاظت اتصال بدنه 


