
  

 

  

 

 لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری محيطي شرايط

 

 دمای محيط 

o 02  درجه سانتی گراد 02تا 

o  توانذ باعث تغییر نقطه کاري شود.هحیط هی دهايتغییرات عوذه در 

  نگهداریشرايط 

o  درجه سانتی گراد 02تا  2دهاي 

o  درجه سانتیگراد، کالیبراسیوى عولگرها  02در صورت گرم شذى ساهانه تا بیش از

 هختل شذه و تعویض عولگرها ضروري هیشود.

o  بذوى ایجاد شبنندرصذ 02تا  2رطوبت ، 

 محيط مناسب برای عملکرد 

o فضاي هسقف بذوى گرد و غبار هلووسگ 

o  الکتریکیدور از نویسهاي 

o نصب روي هیس اپتیکی 

o دور از خطر هجاورت با هایعات 

 ورودی الکتريکي 

o  هرتس 02ولت،  002برق شهر 

o ریسک شوک الکتریکی هنگام قطع و وصل سوکتها 

 


