
 

 

  



 شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

 :برای نصب و راه اندازی موارد ذیل مورد نیاز است

 پریز برق تک فاز  -1

 محل مناسب برای مهار کپسول ها  -2

 تهویه مناسب محیط آزمایشگاه برای جلوگیری از آسیب در صورت نشت گاز به محیز -3

 جانمایی گردد تا خروجی به سهولت از آزمایشگاه به بیرون هدایت شود.حتی الامکان سیستم در نزدیکی هود یا پنجره  -4

  برای حسگری دینامیک حتما از قبل سیستم ترکیب گاز یا حداقل دو فلوکنترلر جرمی تهیه گردد. -5

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 


