
  . این سیستم برای استفاده در محیط آزمایشگاھی و نھ صنعتی ساختھ شده است

 اینمغناطیسی آن ساختھ شده است بنابرسیار ضعیف توسط اندازه گیری میدان اندازه گیری جریانھای ب نجایی کھ این پیچھ برایآاز 
. محل آزمایشگاه از کابلھای فشار قوی تا جای ممکن دور باشدجلوگیری از ایجاد نویز در سیگنال اندازه گیری شده توسط پیچھ اولا

  .ثانیا کاربراز استفاده ھمزمان تلفن ھمراه در کنار سیستم خود داری کند

   .خطایی ایجاد نمی کندکرد سیستم  منبع تغذیھ ولتاژ بالا در کار )دوری یا نزدیکی( محل


