
 برای نصب دستگاه ازیموردنشرایط محیطی 

 CELLNAMA LS5اسکنر لام کامل 

 :و کافی شرایط مناسب

  دستگاه و متعلقات آن داشته باشد. یریقرارگمحکم که فضای کافی برای  نسبتا  یک میز 

  باشد. گرادیسانتدرجه  35تا  15دمای اتاق نگهداری بین 

 

 :دئالیارایط ش

 یابان اصلی یا هرگونه منبع ارتعاش ، دور از خ(زیرزمینی ساختمان )تاق نگهداری در پایین طبقها

 باشد. (کنندهای آزمایشگاهی دیگر که ایجاد نویز میدستگاه)

  باشد. گرادیسانتدرجه  25تا  20دمای اتاق بین 

 ( و عایق لرزش کنندهدفعدستگاه روی میز میکروسکوپی) .قرار بگیرد 

 20آپلود بالای  سرعتنت پهنای باند با پاتولوژی، اینترجهت استفاده از سیستم تله Mbs .تعبیه شود 

  چاه ارتبه اتصال 

 منبع تغذیه از سیستم برق اضطراری  نیتأمUPC 


