
 

 

 

 

 بسمه تعالی 

 

 شرایط محیطی

 لرزه نگار )شتاب سنج سه محوره(دستگاه: 

 اتصال لرزه نگار به بستر باید بصورت کاملا محکم انجام شود و هیچگونه لقی و لرزش نداشته باشد. -

 متر باشد. 5فاصله کابل رابط حداکثر  -

 نگهداری شود. %50درجه سانتی گراد و رطوبت زیر  60تا  0در دمای بین  -

 .از قرار دادن اجسام حساس در نزدیکی تجهیز جلوگیری شود -

 راردادن اجسام تولید کننده میدان مغناطیسی بزرگ در نزدیکی تجهیز خودداری شود.از ق -


