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ی تاي طراحی شده است که در شرایط آزمایشگاهی بخوبی کارایی دارد. براي استفاده از آن بایس هبگوناین دستگاه 
 درجه سانتی گراد نگهداري شود. 50کمتر از در فضاي مسقف و در دماي 

 براي دستگاه تخلخل سنج بدلیل استفاده از گاز فشار بالاي نیتروژن یا هلیوم نیاز به تامین شرایط ایمنی می باشد.

 ولت نیز نیاز می باشد. 220براي استفاده از دستگاه برق 

 


