
 

 

 

 نویدمدل  نیروی گریس از مرکسشرایط محیطی مورد نیاز برای نصب دستگاه 

 به شرح ذیل است: متر بمب کالریشرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه 

  1.5*1.5.فضای آزمایشگاهی ابعاد 1

 آمپر 16.کنتور برق تک فاز ۲

 قابل نصب روی شاسی دستگاه-.کف معمولی3

 .ارت4

 .استابلایسر برق)جلوگیری از نوسانات برق(5

 درجه سانتی گراد 51تا  -11. دمای محیطی بین 6

 

 


