
   
    

    

 

          
تهران، اقدسيه، بزرگراه ارتش، نرسيده به ميني 

   12، واحد 3، طبقه 3سيتي، مجتمع ميلاد، بلوك 
 22480511 - 22464250تلفكس:  

  1 از 1 صفحه:

 
 
  
  
 

  يو نگهدار ينصب و راه انداز يلازم برا يشرايط محيط

  

  شرايط محيطي لازم براي نصب و راه اندازي: .1

  :درجه سانتيگراد40+ تا 20دماي محيط +  
  40رطوبت: تا%  

  :5/0شوك g rms 

  درصد 10نوسانات برق: تا 

 قوي فشار كابلهاي و سيمها و اصلي خيابان از دور به مترمربع 25 حداقل مساحت با آزمايشگاه اتاق 

 زيرزمين يا همكف طبقه در

 آمپر 15 فاز تك برق كنتور 

 متر 6 عمق در مترمربع يك مساحت به ارت چاه  

  شرايط محيطي لازم براي نگهداري: .2

  :درجه سانتيگراد80تا  -20دماي محيط +  

  40رطوبت: تا%  

 


