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Asian Hydrogen New Science Co.  
  

 

  محيطي لازم براي نصب، راه اندازي و نگهداريشرايط 

 خروجي دستگاه تست پيل سوختي به درستي به وروديهاي پيل وصل شود.  
 در صورت استفاده از گاز هيدروژن خروجي پيل به هواي بيرون از آزمايشگاه منتقل شود.  
 براي هر تست نشتي اتصالات با كف تست شود.  
 در محل خشك و داراي تهويه مناسب نصب شود تست با پيل.  


