
  شرايط محيطی آزمايشگاه

 متر مربع به دور از کابل فشار قوی و دارای پنجره رو به فضای باز۶اتاق آزمايشگاه حداقل به مساحت  .١

 آمپر ۶٠برق تک فاز   .٢

 مجھز به لوله کشی آب و فاضلاب .٣

 مجھز به سيستم آنش خاموش کن .۴


