
 شرايط محيطي

ژه اي براي نصب و راه اندازي ندارد و فقط تامين شررايرط اسرترانردارد                    اين دستگاه نياز به شرايط محيطي خاص و وي        

آزمايشگاهي براي نصب و راه اندازي دستگاه و همچنين استفاده صحيح از دستگاه كافي اسر.  شررايرط اسرترانردارد               

 آزمايشگاه شامل بر:

 درجه سانتيگراد 52دماي محيط آزمايشگاه :   1

 تراز بودن ميز كار و سطح دستگاه نسب. به يكديگر  5

 شرايط استاندارد رطوبتي  3

 عدم وجود گرد و غبار   4

 عدم وجود نوسانات برق  2

 جلوگيري از تابش مستقيم نور خورشيد به نمايشگر دستگاه  6

 اتصال سيم ارت دستگاه  7

   نظاف. دستگاه پس از انجام آزمايش و جلوگيري از نفوذ آب به داخل دستگاه 8


