
HFT CASA   شرایط گارانتی و نگهداری سیستم آنالیز اسپرم

سال خدمات پس از فروش میباشد 11دارای یکسال گارانتی و   HFT CASA   سیستم آنالیز اسپرم -1

201-211%( با رنج ولتاژ  01درجه ، رطوبت کمتر از  01تا  11دستگاه فوق در شرایط نرمال کاری آزمایشگاه ) دما محیط بین -2

ولت قابل بهره برداری است

در صورتیکه تغییری در نوع میکروسکوپ و دوربین اولیه تغییری ایجاد نشود نیازی به    HFT CASAسیستم آنالیز اسپرم  -0

کالیبراسیون مجدد ندارد تنها در صورتیکه یکی ار اجزا مسیر اپتیکی دچار تغییر شود سیستم میبایست توسط کاربر مجددا و به 

.گرددبرکالی سادگی

اشخاص توسط تعمیرات و عمدی شیمیایی،تخریب برق،مواد نوسانات خوردن، ضربه سوزی، آتش اثر در آنها خرابی که سیستمهایی -4

 باشد، دستگاه مسئول صحیح استفاده یـاعدم و استـاندارد غیر و اصلی غیر مصرفی مـواد و یدکی قطعات از یـااستفاده و مجاز غیر

 .حفظ و نگهداری قفل سخت افزاری نرم افزار آنالیز اسپرم بعهده خریدار می باشد، همچنین  باشد نمی قـرارداد شامـل


