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ند از استقرار دستگاه در مجاورت دستگاههایی که گرمای زیادی تولید می کن

.خودداری شود

.آمپر میباشد32برق مورد نیاز برای دستگاه برق سه فاز 

EMS-VG11سیستم آبگرد برای دستگاه 

درجه سانتیگراد25لیتر در دقیقه با دمای 10دبی آب . الزامی است

تراز بودن محل نصب و تهویه هوای مناسب

شتری بوده و  مسوولیت اتصال سیستم تابلو برق به برق اصلی محل نصب به عهده م

چنانچه در روز هماهنگ شده جهت نصب، این موضوع انجام نشده باشد، مراجعه 

.مجدد مسوول نصب شرکت شامل هزینه بوده که بر عهده مشتری است


