
  شركت آداك تجهيز ايرانيان
 

  

   : شرايط محيطي لازم براي نصب و راه اندازي 
  

 متر 2*10كف بتني به اندازه  -

 سالن آزمايشگاه در طبقه همكف   -

 ) مسلح (كف آزمايشگاه  بتن ريزي شده  -

 كف حتما تراز و داراي آبراه  -

 آب و فاضلاب  داراي  -

 عدم تابش نور مستقيم خورشيد  -

 گرد و خاك  ،عدم رطوبت بالا  -

  ولت وحد المكان داراي سيم ارت  220برق تك فاز  -


